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Introducao

Parabéns por ter adquirido o medidor de umidade sem pino Extech MO257. O sensor de umidade
sem pino monitora a umidade na madeira e outros materiais de constru¢do sem causar danos a
superficie. A tecnologia de sensores de alta frequéncia permite que o medidor faca medidas néo
invasivas da umidade. Os alarmes programaveis pelo usuério alertam o usuério se a medicéo da
umidade exceder os limites definidos do alarme. Este instrumento foi completamente testado antes
da entrega e, com um uso adequado, fornecera muitos anos de servigo confiavel.

Descricao

1.

No oo~

Sensor de medicao

Bot&o de ligar/desligar

Visor de LCD

Botao de medicdo (MEAS)
Botdo SUBIR/LUZ DE FUNDO
Botdo AJUSTAR

Botdo DESCER

Compartimento das pilhas localizado na parte de tras

do aparelho

Visor de LCD
1. cone de bateria fraca 1—- HOLD-+—5
2. V|§or de LF:D principal ,-' DRY |
3. Le!tura MAX 9 E BRISK 6
4. Leitura MIN a
5. Fungdo HOLD 7 ~et WET
6. Alerta da medicdo ——MAX MIN—8
7. Icone do modo MAX 3—'838 IEBE._4
8. icone do modo MIN ( l
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Substituicdo da Bateria

Desligue o medidor

Remova o parafuso Philips localizado na parte de tras do aparelho
Levante a tampa do compartimento das pilhas na parte de tras
Troque as trés (3) pilhas ‘AAA’ de 1,5V

Afixe a tampa do compartimento das pilhas

a M D E

Nunca descarte de pilhas ou baterias recarregaveis no lixo doméstico.

Como consumidores, 0os usuarios sdo legalmente obrigada a tomar as baterias usadas
para locais adequados de recolha, a loja de varejo onde as baterias foram adquiridos ou
onde as baterias sdo vendidos.

Eliminac&o: néo dispor deste instrumento no lixo doméstico. O usuario é obrigado a
tomar no final da vida Util dispositivos a um ponto de coleta designado para a eliminagao
de equipamentos eléctricos e electronicos
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Operacéao

Medi¢des da umidade sem pino

1.
2.
3.

10.

11.

Pressione o botéo de ligar o para ligar o medidor.
Conforme descrito abaixo, vocé deve calibrar o medidor antes da primeira utilizacéo.

Para calibrar, pressione o botdo MEAS imediatamente ap6s ligar o medidor. O visor emitira
um sinal sonoro e fara piscar o icone CAL. Mantenha o sensor de medicéo a pelo menos 3 a
4” (8 a 10 cm) de distancia de qualquer objeto durante a calibragem.

Quando a calibragem terminar, o sinal sonoro e o icone piscando serdo interrompidos. A
leitura da calibragem néo deve estar acima de 0,5. Se isto ocorrer, calibre novamente,
certificando-se de que suas maos ou outros objetos nédo estejam obstruindo o sensor de
medic&o.

O medidor deve ser calibrado sempre que for movido de uma area de medig&o para outra.
Para fazer uma medicéo, segure o medidor e posicione o sensor de forma que fique perto ou

mesmo tocando diretamente a superficie a ser testada. O medidor é capaz de sentir umidade
até uma profundidade de 0,79 a 1,57” (20 a 40 mm).

OBSERVAGAO IMPORTANTE: a posi¢do da méo pode afetar significativamente a leitura.
N&o mova nem reposicione a mao que estiver segurando o medidor enquanto faz medigdes,
ou enquanto calibra o aparelho.

O visor de LCD indica uma leitura relativa da umidade em digitos numéricos, que véao de 0,0 a
100,0, e com alertas programaveis (SECO, ARRISCADO e MOLHADO).

Pressione o botdo MEAS para manter (congelar) uma leitura no visor de LCD (o icone HOLD
aparecera no visor). O medidor mantera a leitura por 30 segundos antes de se desligar
automaticamente.

As areas MAX e MIN do visor indicam as leituras mais altas e mais baixas encontradas desde
0 inicio da sessao de medicao.

Se o simbolo da bateria aparecer ou se o medidor ndo puder ser ligado, troque as pilhas.

Configurac8es do alarme

Dois limites podem ser ajustados para o alarme nas medi¢des de umidade: o alarme RISK
(ARRISCADO) (num raio de 0 a 50, com limite de 30 unidades como padrdo) e o alarme WET
(MOLHADO) (num raio de 50 a 100, com limite de 60 unidades como padréo).

Procedimento de configuracdo do alarme de umidade:

1.

Pressione o botdo MEAS para colocar o medidor em modo HOLD para alterar as
configuragdes de alarme

Pressione o botdo AJUSTAR. O icone RISK aparecera piscando no visor de LCD para indicar
gue o alarme de RISK pode ser configurado agora.

Use os botdes sobe/desce para selecionar o valor desejado para o alarme RISK.
Pressione o botdo AJUSTAR quando o valor desejado aparecer.

O icone WET aparecera piscando no visor de LCD para indicar que o alarme de WET pode
ser configurado agora.

Use os botdes sobe/desce para selecionar o valor desejado para o alarme WET.
Pressione AJUSTAR para completar a programacao.

Agora, se a medigao da umidade ficar acima do valor ajustado para RISK, o medidor emitira
um sinal sonoro de dois em dois segundos e, se a medi¢ao da umidade ficar acima do valor
definido para WET, o medidor emitira um sinal sonoro quatro vezes por segundo.

Pressione o botdo MEAS para sair do modo HOLD.
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Desligamento automatico

Para conservar a carga das pilhas, o medido entrara no modo de espera ap6s aproximadamente 30

minutos de inatividade. Pressione o botao de ligar para acordar o medidor.

Luz de fundo do LCD

Pressione o botdo sobe/luz de fundo para LIGAR ou DESLIGAR a iluminagéo de fundo.

Especificacbes

Funcéo

Variacao

Precisédo

Raio de umidade

De 0,0 a 100,0

Somente relativa

Profundidade de
medicéo

De 20 a 40 mm (0,79 a 1,57")

Tipo de visor
Digitos do visor

fcones do visor

Temperatura de funcionamento

Umidade de funcionamento

Alimentacéo

Desligamento automatico (DA)

Dimensoes

Peso

LCD com luz de fundo

Trés (3) visores numéricos, cada um com valores entre 0,0 e

100,0

HOLD, DRY, RISK, WET, MIN, MAX e o icone de bateria fraca

De 4 a 43 °C (40 a 110 °F)
90%, 0-30°C (32-86°F), 75%, 30-40°C (86-104°F),

45%, 40-50°C (104-122°F)
Trés (3) pilhas ‘AAA’de 1,5V

Ap6s 30 minutos de inatividade

235x 63 x28 mm (9,2x2,5x1,1")
218 g (7,7 0z)

Tabela de comparacdo de umidades (tipicas)

Material Unidades no visor Status da umidade
Gipsita <30 DRY (seco)
30-60 RISK (arriscado)
> 60 WET (molhado)
Cimento <25 DRY (seco)
25 -50 RISK (arriscado)
> 50 WET (molhado)
Madeira <50 DRY (seco)
50 - 80 RISK (arriscado)
>80 WET (molhado)
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